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Einlernen des Atemsensors an einen Empfanger
Der Empfanger muss sich im Einlern-
modus befinden.

Zum Einlernen des Atemsensors Die genaue Beschreibung entnehmen Sie

muss ein Ruf ausgeldst werden. _ 515cm  _ bitte der jeweiligen Empfanger-

- O ~ = Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung gibt in Kurzform Auskunft zur Inbetriebnahme und Gebrauch des
Atemsensors. Sie ersetzt nicht das Durchlesen der vollsténdigen Bedienungsanleitung!
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